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ESPECIFICACIONES TECNICAS
“ADQUISICION DE 17 GENERADORES DE OXIGENO DE 355 LPM MiNIMQ”

DENOMINACION DE LA CONTRATACION.
Adquisicion de 17 Generadores de Oxigeno de 355 LPM minimo de capacidad.

. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL BIEN (AREA USUARIA)

Direccion General de Gestion del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del
inisterio de Salud.

JUSTIFICACION

Mediante Decreto de Urgencia N°025-2020, se dictan medidas urgentes destinadas a
reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al grave peligro de la
propagacion de la enfermedad causada por un nuevo coronavirus (COVID-19) en el
territorio nacional, a efectos de establecer mecanismos inmediatos para la proteccién
de la salud de la poblacién y minimizar el impacto sanitario de situaciones de afectacion

a ésta.

Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria a
nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario y dicta medidas de
prevencion y control del COVID-19, orientadas a reducir el impacto negativo en la
poblacion ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de
los pobladores, asi como a mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de vida de su
poblacion, el cual ha sido prorrogado mediante Decreto Supremo N° 020-2020-SA, por
el plazo de noventa (90) dias calendario;

Mediante Decreto Supremo N° 010-2020-SA, se aprobé el “Plan de Accién-Vigilancia,
contencién y atencién de casos del nuevo COVID-19 en el Perd” y la relacion de
“Bienes o servicios requeridos para las actividades de la emergencia sanitaria COVID
19”, de la emergencia sanitara declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA.

Mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declaré6 Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia
del brote del COVID-19.

Mediante Resolucién Ministerial N° 255-2020/MINSA, se declara alerta roja en los
establecimientos de salud y en la oferta mévil complementaria a nivel nacional ante los
efectos del COVID-19.

Mediante Decreto de Urgencia 066-2020, “Decreto de Urgencia que dicta Medidas

- Extraordinarias para incrementar la produccion y el acceso a Sistemas de Oxigeno

Medicinal para el Tratamiento del Coronavirus y reforzar la Respuesta Sanitaria, en el

. marco del Estado de Emergencia Nacional por el Covid-19”

En ese sentido, el presente requerimiento permitira brindar un respaldo de produccién
local de oxigeno de alta pureza en las Ofertas Mdviles desplegadas en Lima
Metropolitana y en Regiones, asi como por incrementos de camas en sobredemanda de
los Hospitales para la atencion de pacientes COVID-19, debido a la catastrofe suscitada
por esta enfermedad que afectan a la vida de los habitantes de la Nacién.
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4. FINALIDAD PUBLICA

<

% El presente proceso de contratacion, se enmarca en asegurar la atencién en salud, a
< gEJ pacientes diagnosticados con Coronavirus, de forma ininterrumpida y oportuna a nivel
St nacional.

. ACTIVIDAD DEL POI RELACIONADA
Administracion y almacenamiento de la infraestructura moévil para la atencion de

emergencias y desastres para reducir y mitigar los darios y lesiones ocasionadas por
actores externos.

. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

5 La Direccién General de Gestion de Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en
5 Salud, ante la necesidad de disminuir el riesgo elevado que afecta a la salud y la vida
de la poblacioén que acude a los servicios de salud por presentar casos por infeccion de

Coronavirus, ve por conveniente la adquisicion de 17 Generadores de Oxigeno

Portatiles para este fin.
7. CARACTERISTICAS TECNICAS:
7.1 GENERALIDADES

‘X " § El alcance de la Adquisicion para cada generador de oxigeno contendré lo siguiente:
ot ;% 3%‘ 7.1.1  Compacto: En una sola carcaza envolvente que garantice la proteccién (contra
- ,?-g =5 condiciones medioambientales, golpes e impactos) y seguridad (condiciones de
KoY & ‘Z.E_.f funcionamiento y patrimonial) durante desplazamientos y en el lugar de
low? implementacion.
IRES
o T= g £ G s ’ ;
! § ; 7.1.2 Movil: De facil y rapido desplazamiento, colocado sobre un bastidor con ruedas

o similar para ser movilizada y que garantice la estabilidad estatica y dindmica.

7.1.3 Equipo con ruido igual o menor a 60 dBA a un metro de distancia fuera de la
carcasa envolvente. .

7.14 Con capacidad para ser conectado a una red de oxigeno medicinal y sistemas
de llenado de cilindros.

7.1.5 Disefado para funcionar en Establecimientos de Salud a nivel nacional a 220 V
monofasico 0 mejor propuesta técnica que pueda ser operativizado con las
caracteristicas técnicas de los sistemas eléctricos existentes en los
establecimientos de salud.

» 7.1.6 Presion de salida de oxigeno en los puntos de oxigeno de 3.8 bar.
" » 7.1.7 Toma de oxigeno de salida segtin accesorios, por defecto que sea seglin norma

; DIN o mejor propuesta técnica y que se encuentre acorde a las instalaciones
T disponibles en Establecimientos de Salud.

') 7.1.8 Con pantalla touch-screen de alta definicion de 4.5” minimo para facil operacion
y mantenimiento o mejor propuesta tecnoldgica.

7.1.8 La carcaza envolvente y el bastidor deben tener los mecanismos para poder ser
izados y transportados, acorde a la normativa del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones..
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Dentro de la carcaza envolvente los equipos, maquinas y accesorios, deben
tener una adecuada distribucion y estar dispuestos a distancias que permitan
una segura manipulacién, inspeccion y mantenimiento para el personal técnico
en toda condicién de funcionamiento y de averia.

Pureza del oxigeno minima que cubra el rango de 93 % +/- 3% bajo cualquier
régimen de carga.

Produccién de oxigeno de al menos 355 LPM 0 mas.

Con analizador de oxigeno integrado (que no requiere calibracion ni
mantenimiento).

Totalmente automatico.

Con sistema de ingreso de aire integrado en el equipo para produccién de
oxigeno.

Con columnas integradas de PSA (tecnologia de absorcion con oscilacion de
presién).

Equipo con certificacién Dispositivo Medico CE Clase lIb, similar o mejor.
Con interface hombre — maquina multilenguaje.

La pantalla touch-screen muestra — como minimo - informaciéon como datos de
produccion (presion y pureza), plan de mantenimiento, datos histéricos, curvas
en tiempo real de presién y pureza, alarmas de aviso y falla, o mejor propuesta
tecnoldgica.

Cada generador de oxigeno viene acompaiiado con un equipo de sistema de
llenado de cilindros de oxigeno con capacidad de llenado de al menos 355 LPM
de oxigeno (21 metros clbicos de oxigeno por hora minimo), y tiene rack y/o
conexion flexible de llenado para cuatro o mas cilindros a una presion de
llenado regulable de hasta 150 bar con accesorios para diferentes tipos de
conexién y tamafio de cilindros.

El proveedor entregard un manual de usuario y un manual de mantenimiento en
idioma original y en espaiiol, en fisico y en digital, con informacién descriptiva
del equipo mas diagramas, esquemas y/o planos de los sistemas y subsistemas
del equipo. Ademas, un (01) Reporte tanto de las actividades realizadas en
fabrica como de traslado y de instalacién, puesta a punto, puesta en
funcionamiento y operacién continia del equipo.

Construccion de los Generadores de Oxigeno completos en Fabrica, incluye
pruebas de performance y calidad.

Traslado y Desplazamiento de los Generadores de Oxigeno, desde el lugar de
fabricaciéon hacia el destino final (Establecimientos de Salud y/o Redes de
Salud) segun lo dictamine el Ministerio de Salud.

Montaje e instalacion in situ de los Generadores de Oxigeno en los
Establecimientos de Salud y/o Redes de Salud de destino que el MINSA decida
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a nivel nacional como lugares de entrega, incluyendo todo lo necesario como
puede ser: nivelacion de terreno, instalaciones eléctricas incluyendo el realizar
la conexidn eléctrica del equipo a los puntos de conexion a la red existente y
conexion a tierra (incluira materiales, obras civiles, personal); es decir, todo
trabajo y actividad hasta que los Generadores de Oxigeno se encuentren 100%
operativos, segun especificaciones técnicas de instalacion del fabricante en el

. area a instalar.

WILLO
LEGTRIC

7.1.25 Capacitacion tedrico-practico de instalacion, operacion y mantenimiento

7.1.26 Para el Personal del Ministerio de Salud a cargo de la operacion del equipo en
cada Establecimiento de Salud y/o Red de Salud donde va a ser instalado v al

personal de DIGERD.

7.1.27 Duracion de la capacitacion: (minimo 08 horas en cada lugar de instalacion
hasta que el personal demuestre destreza en la operacion del equipo).

7.1.28 Modalidad de capacitacién: Presencial

-§: 7.1.29 El proveedor debe proporcionar todos los recursos necesarios (equipos, medios
< didacticos, y materiales de ensefianza).
=

\V/

'

g5 7.1.30 La capacitacion se efectuara durante la instalacién, puesta a punto, puesta en
w? funcionamiento y operacion continua del equipo.
Z

74

2 Asto,

N

meralda-éca
INGE,

é."' 7.1.31 El disefio de los Generadores de Oxigeno debera tener la capacidad de poder
- ser desinstalados y reinstalados con pocas herramientas para atender la
=, demanda que se pueda presentar en otros Establecimientos de Salud y/o Redes
de Salud que determine el Ministerio de Salud a nivel nacional dada las

necesidades.

[
L]
]
]

7.1.32 Los Equipos a adquirir deberdn tener el respectivo Registro Sanitario emitido
por DIGERMID previa a la Recepcion.

7.1.33 Cada generador de oxigeno se entregard con una red de distribucién de
oxigeno medicinal por medio de mangueras y conexiones flexibles hasta e
incluido las tomas de oxigeno y equipos de oxigenoterapia, a todo costo. (ver
esquema referencial en el Anexo 2).

7.1.34 Cada generador de oxigeno se entregara con veinte y cuatro (36) cilindros de
10 m3, cada cilindro con su equipo de oxigenoterapia completo (que incluye:
manometros, humidificador, flujdmetro, manguera, mascarilla).

» 8. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

- ©8.1. PERSONAL REQUERIDO

’) JEFE _DE PROYECTO: Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico Electricista
(Titulado, Colegiado y Habilitado).

Acreditacién: Lo cual se acreditara a la firma del contrato, mediante copia simple del
titulo profesional.
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8.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO

= UN (01) JEFE DE PROYECTO: Experiencia de tres (03) afios en coordinador y/o
)3 supervisor en el servicio de mantenimiento de equipamiento biomédico en

e Establecimientos de Salud publico o privado.

o
-y
@
=%
=3
]
Q,
O
=

Lo cual se acreditara a la firma del contrato, la experiencia del personal profesional
clave requerido se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
5____simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o
s (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia

““ del personal profesional clave propuesto.

& 8.3. EXPERIENCIA DEL POSTOR

Regquisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces

el valor referencial, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante un periodo de 08 afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas, que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del

comprobante de pago, segun corresponda.

Suilar

3
o 5:; _5;‘ & Se consideran bienes similares a los siguiente: Generador de oxigeno y/o
S '-‘i-’ gg Concentrado de Oxigeno y/o Compresoras de Oxigeno o Gases Medicinales
iey 25 Acreditacion: o )
'.’:é:’ g5 Lo cual se acreditara a la firma del contrato, copia simple de con_tn:atos u ordenes de
ig T« compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion por la venta o
3, suministro efectuados; o comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite

documental y fehacientemente, con voucher de depésito, reporte de estado de cuenta,
0 cancelacion en el documento, correspondientes a un maximo de veinte (20)

contrataciones
9. CANTIDAD PARA ADQUIRIR

Diecisiete (17) Generadores de Oxigeno de 355 LPM minimo de capacidad.
10. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA
10.1 PRESTACION PRINCIPAL

10.1.1 Lugar
Requerimiento de Generadores de Oxigeno de 355 LPM
minimo para Lima
. Orden Nivel de Requerimiento de Generadores de
& por Atencion a Oxigeno de 355 lpm minimo en Cantidad
' 2 % |Prioridad Reforzar Lima
Nivel : .
_ 1 Hospitalario Hospital Nacional Dos de Mayo 1
S § Nivel g s
el . 2 Hospitalario Hospital Cayetano Heredia 1
) 3 Nivel Hospital de Emergencias Villa el y
: Hospitalario Salvador
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\ J ! “10.1.2 Plazo

Se ejecutara en un plazo de 45 dias calendario (0 segtin lo determine el estudio de
mercado), computado a partir del dia siguiente de la recepcion de la Orden o

Contrato.
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Nivel : : :
4 Hospitalario Hospital Nacional Sergio Bernales 1
Nivel . . .
5 Hospitalario Hospital Nacional Arzobispo Loayza 1
Nivel 5 ; ;g
6 Hospitalario Hospital Nacional Hipolito Unanue 1
Nivel : ; ; -
7 Hospitalario Hospital Nacional Maria Auxiliadora 1
Nivel :
— 8 Hospitalario Hospital Santa Rosa 1
Nivel . ,
9 Hospitalario Hospital de San Juan de Lurigancho 1
Total para Lima Metropolitana 9
Requerimiento de Generadores de Oxigeno de 355 LPM
minimo para Regiones
Orden Nivel de Requerimiento de Generadores de
por Atencion a Oxigeno de 355 Ipm minimo en Cantidad
Prioridad Reforzar Regiones
1 Nivel Complejo Deportivo de Paucarbamba 1
Hospitalario — Regién Hudnuco
2 Nivel Hospital de la Amistad Perd Corea 4
Hospitalario Santa Rosa lI-2 - Piura
3 Nivel Hospital Eleazar Guzman Barron — 1
Hospitalario Chimbote — Region Ancash
4 Nivel Hospital San José de Chincha — 1
Hospitalario Regién Ica
5 Nivel Hospital Regional Docente de 1
Hospitalario Cajamarca — Regién de Cajamarca
Nivel y s g ;
6 Hospitalario Hospital Juanjui — Regién San Martin 1
7 Nivel Centro de Salud Pozuzo — Region 1
Hospitalario Pasco
8 Nivel Hospital Regional "Virgen de Fatima" 1
Hospitalario — Chachapoyas — Region Amazonas
Total para Regiones 8

*Durante la Prestaciéon Principal de la Ejecucion del Contrato, el area
usuaria DIGERD podra modificar los lugares de entrega segin las

necesidades en cualquier regién del Territorio Nacional.
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10.2 PRESTACIONES ACCESORIAS

10.2.1 Plazo
Mantenimiento Preventivo: Se consideraran mantenimientos preventivos en cada

Generador de Oxigeno cada seis (06) meses u horas de funcionamiento
establecidas segin manual de mantenimiento del fabricante, lo que ocurra primero,
si la garantia de los generadores de oxigenc es de 24 meses.

o El primero a los 06 meses de firmado la conformidad de la prestacion principal o
al cumplir las horas de funcionamiento establecidas segin manual del
mantenimiento del fabricante (lo que ocurra primero) desde el dia siguiente de la
conformidad, durante el periodo de garantia.

e El segundo mantenimiento a los 12 meses de conformidad de la prestacién
principal o al cumplir las horas de funcionamiento establecidas segiin manual
del mantenimiento del fabricante (lo que ocurra primero)

e El tercero a los 18 meses de conformidad de la prestacion principal o al cumplir
las horas de funcionamiento establecidas segin manual del mantenimiento del
fabricante (lo que ocurra primero).

o El cuarto a los 24 meses de conformidad de la prestacién principal o al cumplir

las horas de funcionamiento establecidas segiin manual del mantenimiento del

fabricante (lo que ocurra primero)

g
a e Los mantenimientos preventivos adicionales que sean necesarios para cumplir
~is T8 con las recomendaciones del manual de mantenimiento del fabricante.
wes =
=203
] &%  Mantenimiento Correctivo: Se consideraran todos los Mantenimientos Correctivos
S £ & que sean necesarios durante el periodo de la Garantia de los Generadores de
: 33 8 Oxigeno, la cual sera de veinticuatro (24) meses.
1 < U
igT° ; S o o
! g , Si durante la Prestacion Principal de la Ejecucion del Contrato, el Ministerio de

Salud modifica los lugares de entrega segun las necesidades en cualquier region
del Territorio Nacional, se considerara una prestacion accesoria.

10.2.2 Lugar de la Prestacion:
Donde se encuentren instalados o almacenados los Generadores de Oxigeno.

11 GARANTIA
La garantia del bien a adquirir no debe ser menos a veinticuatro (24) meses,

computado desde el dia siguiente de la emision de la conformidad, en las cuales
abarcaran defectos de fabrica, cortes de suministro, pérdida de calidad del oxigeno
liquido, tiempos de parada por mantenimientos preventivos y correctivos durante este
periodo. Esta garantia podria ser extendida segun lo determine el Ministerio de Salud.

12 COORDINACION, SUPERVISION Y CONFORMIDAD

o El desaduanaje debera correr por parte del Proveedor, y estara contemplado en el
| plazo de entrega.

" = e La Supervision, se realizara por parte del personal del Equipo Técnico de la
Direccion General de Gestion del Riesgo de Desastre - DIGERD, sera el
encargado de Supervisar y Monitorizar las Especificaciones Técnicas y instalacion
de cada Generador de Oxigeno a ser instalado, el cual seréd elaborado por el
Proveedor, el cual tendra 07 dias calendario para emitir el informe correspondiente
y a la entrega de los Generadores de Oxigeno instalados. En caso exista alguna
observacion, el Proveedor tendra un minimo de dos (02) dias y un maximo de ocho
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(08) dias calendario para levantar las observaciones, y la Supervisién tendra siete
(07) dias calendario para emitir el Informe Final Correspondiente.

Se emitira un ACTA DE RECEPCION DE LOS EQUIPOS, por parte de Aimacén
Central en los lugares que se instalaran los mdédulos, en coordinacién con la
Direccién General de Gestion del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional de
Salud — DIGERD del Ministerio de Salud.

Se emitira un ACTA DE CONFORMIDAD, luego que los Generadores de Oxigeno
se encuentren al 100% operativo y estén debidamente instalados en cada lugar,
coordinado y verificado por la Direccion General de Gestién del Riesgo de
Desastres y Defensa Nacional de Salud — DIGERD.

Se emitira una ACTA DE CONFORMIDAD por parte de la Direccién General de
Gestién del Riesgo de Desastre y Defensa Nacional en Salud — DIGERD, por cada
prestacion accesoria realizada, previo Informe Técnico favorable del Equipo

Técnico de dicha Direccion.

13 CONFORMIDAD DE LA PRESTACION.

13.1

g

'.'\."t -4
{538
-"":UE
-
S =8

IS 04 13.2
T B

1 5

<

CONFORMIDAD DE PRESTACION PRINCIPAL

La conformidad de la adquisicion sera emitida en un plazo no mayor de siete (07)
dias calendario para dicho efecto el personal designado por la Direccién General
de Riesgo y Desastre y Defensa Nacional en Salud, debera suscribir en seiial de
conformidad el acta de recepcién; asi mismo el responsable de almacén debera
firmar la orden de compra en sefial de conformidad del ingreso de los bienes.

CONFORMIDAD DE PRESTACION ACCESORIA

Se emitira un Acta de Conformidad por parte del drea usuaria DIGERD, por cada
mantenimiento preventivo realizado segun plan de trabajo y previo Informe Técnico
favorable del Equipo Técnico de la DIGERD.

14 FORMA DE PAGO

14.1

PRESTACION PRINCIPAL:
Se realizard de la siguiente manera:

¢ Mediante Transferencia Bancaria.
El pago total sera efectuado por la ENTIDAD a el CONTRATISTA, mediante

Transferencia Bancaria a la recepcion de la totalidad de los bienes objeto del
presente contrato, de acuerdo al precio DDP presentado en su propuestia

econémica.

e Mediante Carta de Crédito.
El pago sera efectuado a la recepcién de los bienes objeto del presente

contrato, de acuerdo al precio presentado en su propuesta econémica.

De requerir pago por adelantado, éste se efectuara de la siguiente manera:

AP 1

o Adelanto: Mediante transferencia bancaria, hasta un maximo del 30 % del
monto contractual, como pago de anticipo, contra presentacion obligatoria de

‘e

: § CARTA FIANZA bancaria por el 100 % del adelanto efectuado, emitido por un

banco de primer orden, visada y de realizacion automatico por un banco
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nacional, supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros, asi como la
presentacion de la factura comercial.

< Saldo: Pagadero mediante Carta de Crédito (Credit Letter), correspondiente al
4y 70 % al montaje e instalacion de los generadores de oxigeno, contra la

- presentacion de los documentos de embarque (guia aérea), factura comercial y

acta de conformidad sin observaciones.

g
; ;’f) Los gastos bancarios, ocasionados por la transferencia bancaria, apertura,

. confirmacion, ampliaciones y/o modificaciones de la Carta de Crédito, seran
.55 asumidos por el CONTRATISTA.

p"

- g

Para Carta de Crédito, se debe constituir un depdésito en garantia para cubrir los

R

':L, <

0o 4 i

&l gastos bancarios, tanto del Banco nacional como el Banco corresponsal, por un
i

@ monto a ser determinado por el Banco de la Nacién y comunicados oportunamente
= por {a ENTIDAD a la CONTRATISTA. El citado monto debera ser pagado en un
plazo no mayor de DIEZ (10) dias habiles de realizadas la comunicacién. En caso,
se exceda del citado plazo y se genere un retraso en la entrada en vigencia de la
Carta de Crédito, éste retraso serd considerada como atribuible a la

CONTRATISTA.

Al Cierre de la Carta de Crédito, los saldos que se pudieran generar en la cuenta

|8
: b, W a de deposito en garantia seran transferidos a la CONTRATISTA:
) TS ¥y La Carta de Crédito sera tramitada por intermedio del BANCO DE LA NACION del
< i|/868 Peru, el cual sélo interactia como un Banco Avisador/Notificador de Primer Orden
nHE Sy en el Extranjero.
i s
/S 5‘: 14.2 PRESTACION ACCESORIA.
5= Siendo dos prestaciones accesorias por cada equipo cada 12 meses durante 24

meses, el MINISTERIO DE SALUD pagara en un plazo no mayor de quince (15)
dias calendario luego de la recepcion de la Conformidad de la Prestacién
Accesoria correspondiente realizado a todos los equipos adquiridos emitida por
Direccién General de Gestion del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en
Salud del MINSA y se hara en dos pagos parciales proporcionales.

16 PRECIO
Valor DDP (Delivered Duty Paid - Entregada derechos pagados) en el que el

PROVEEDOR cumple con su obligacién cuando pone la mercaderia a disposicién del
comprador en el lugar convenido en el pais de importacién. El vendedor asume todos
los gastos y riesgos relacionados con la entrega de la mercaderia hasta ese sitio, asi
como de [os gastos y riesgos de llevar a cabo las formalidades aduaneras mas los
derechos, impuestos y cargas necesarias para llevar la mercaderia hasta el lugar

convenido.

16 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La RESPONSABILIDAD del proveedor por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos
es por un plazo de un (1) afio contado a partir de la conformidad otorgada por la

Entidad.

DOCUMENTOS PARA EL PAGO:
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LAS GESTIONES DE DESADUANAJE
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o GUIA DE REMISION
e COMPROBANTE DE PAGO
e ACTA DE RECEPCION, por parte de Almacén Central en los lugares que se instalaran
3) los Generadores de Oxigeno, en coordinacion con la Direccién General de Gestion del
= Riesgo de Desastres y Defensa Nacional de Salud — DIGERD del Ministerio de Salud.
e INFORME FINAL CORRESPONDIENTE realizado por el equipo técnico de la
Direccion General de Gestion del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional de Salud -
: DIGERD.

e ACTA DE CONFORMIDAD emitido por la Direccién General de Gestion del Riesgo de
—Desastres y Defensa Nacional de Salud — DIGERD.

n

MECAMICO ELE

o
fr
= 18 PENALIDADES:
Q Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la entrega de los bienes objeto
= de la Orden de Compra, el MINISTERIO DE SALUD le aplicara una penalidad por cada
dia de atraso, hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto de dicha Orden, para dicho efecto tomara como referencia la siguiente férmula
Penalidad Diaria 0.10 x Monto
= F x Plazo en dias
:: g_, . Donde F tiene los siguientes valores:
N £3 a a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias (60) dias, para bienes, servicio
:E é’ 2 en general, consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40
IS4 = b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
] ftg g, S b.1) para bienes, servicios en general y consultorias: F= 0.25.
IR ES
; § i Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, a la orden o contrato
e vigente o item que debid ejecutarse, en caso de que estas involucren obligaciones de

ejecucion periddica, a la prestacion parcial que fuera materia del retraso.

19 RESOLUCION DE CONTRATO Y/U ORDEN:
En caso de incumplimiento de obligaciones contractuales el MINISTERIO DE SALUD

procedera a resolver el contrato y/u orden, tomando como referencia el procedimiento
establecido en los articulos 164 y 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.
20 PERSONAL DE LA OFICINA USUARIA RESPONSABLE DE LAS
COORDINACIONES

21 Arg. Diego Alonso Cubillas Manrique, Celular: 949154640. Correo Electronico:

dcubillas@minsa.gob.pe.

t 4 22 ANEXOS

Anexo 1: Esquema Referencidf 48 iPaalsasiaeer de oxigeno
DE DESAST) BEI HACHINAL EN SALUD
- Y. Wi N

DOr HEBER PAUL ARMAS
O AR
e Fimcienn) de Defenss Nodenel  m Seliat

Director o Responsable
Area Usuaria
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